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Pitotova cev je priprava za merjenje pritiska, s katero lahko dolocˇimo hitrosti
tekocˇin z znano gostoto. Najvecˇkrat se uporablja za izracˇun hitrosti zracˇnih
in vodnih plovil. Pitotove cevi novih modelov letal, ki so spremenjene oblike
in jih zˇelimo certificirati, je potrebno umeriti in s tem pokazati, da motnje
zracˇnega pretoka v okolici letala ne vplivajo na natancˇnost meritev. Cilj
diplomskega dela je bila priprava brezzˇicˇnega vmesnika, ki bi postopek po-
enostavil in pohitril. V ta namen je bil razvit vgrajeni sistem za zajem in
belezˇenje podatkov iz senzorjev Pitotove cevi in njihovo prikazovanje v pilot-
ski kabini. Osrednji del brezzˇicˇnega vmesnika predstavljata razvojni plosˇcˇi
STM32F4-Discovery, ki prenos podatkov nadzirata z upravljanjem brezzˇicˇnih
modulov ALPHA-TRX433S.




A pitot tube is a pressure measurement instrument used to measure fluid
flow velocity. Most often, pitot tubes are used to determine the speed of
aircraft and boats. Before launching a new aircraft design for use in both
private and commercial aviation, it must be shown the correct airspeed data
is communicated regardless of airflow disruptions. This is achieved through
calibration of the pitot tubes. In this dissertation, we focus on develop-
ing a wireless interface to achieve a faster and improved data transmission
without fuselage alteration. For this purpose, an embedded system was de-
signed. It integrates the STM32F4-Discovery development environment and
the ALPHA-TRX433S high performance radio modules. In essence, data is
collected and wirelessly transmitted for display.





Letenje je dandanes prepoznano kot dalecˇ najvarnejˇsi in najhitrejˇsi nacˇin
prevoza. Cˇeprav se s cˇasom tudi letalska tehnologija mocˇno spreminja, pa
osnovne zakonitosti oziroma nacˇini delovanja ostajajo enaki. Za ohranjanje
visoke ravni varnosti tako v komercialnem kot tudi v splosˇnem in vojasˇkem
letalstvu skrbi veliko sˇtevilo sistemov in merilnih naprav. Za merjenje hitrosti
se poleg globalnega sistema pozicioniranja (GPS, ang. Global Positioning
System) uporablja tudi Pitotova oziroma Pitot-Prandtlova cev.
V sodelovanju s podjetjem Pipistrel, ki je vodilni svetovni proizvajalec
ultralahkih motorno-jadralnih letal in jadralnih letal s pomozˇnim motor-
jem, smo za potrebe umerjanja Pitotovih cevi novih modelov letal pripravili
brezzˇicˇni vmesnik, ki postopek poenostavi in pohitri, obenem pa ne zahteva
fizicˇnega posega v konstrukcijo letala.
Problem smo resˇili z uporabo vgrajenega sistema, ki temelji na STM32F4-
Discovery razvojni plosˇcˇi in za prenos podatkov uporablja brezzˇicˇno komuni-
kacijo. Po uspesˇnem prenosu se podatki izpiˇsejo na LCD (ang. Liquid-Crystal
Display) zaslon. Najvecˇ dela je bilo vlozˇenega v razumevanje delovanja, pro-
gramiranje in uporabo brezzˇicˇnih modulov.
V prvem delu diplomske naloge bomo predstavili Pitotovo cev, delovanje
in mozˇnosti uporabe. Opisali bomo senzor za merjenje razdalj, ki smo ga
uporabili z namenom smiselnega preizkusˇanja vgrajenega sistema. V sklopu
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opisa razvojne plosˇcˇe STM32F4-Discovery bomo omenili tudi procesorsko
arhitekturo ARM (ang. Advanced RISC Machine oz. Acorn RISC Machine
pred tem), ki opisuje nacˇin delovanja procesorskega jedra Cortex-M4F. Vecˇji
del bomo namenili razlicˇnim nacˇinom delovanja brezzˇicˇnih modulov in pripa-
dajocˇim nastavitvam. Teoreticˇni del bomo zakljucˇili z opisom LCD zaslona
uporabljenega za prikaz podatkov in potrditev uspesˇnega prenosa podatkov.
V drugem delu bomo nadaljevali s predstavitvijo koncˇne resˇitve in uporablje-
nih algoritmov. Osredotocˇili se bomo tudi na tezˇave, na katere smo tekom
dela naleteli. Za zakljucˇek bomo predstavili rezultate dela in mozˇnosti na-
daljne uporabe oziroma razsˇiritev.
Poglavje 2
Pitotova cev
Pitotova cev je priprava za merjenje pritiska, s katero lahko dolocˇimo hi-
trosti tekocˇin z znano gostoto [3]. Tekocˇina oziroma fluid je skupno ime za
podmnozˇico faz snovi in zajema kapljevine, pline, plazmo in tudi plasticˇne
trdnine. Skupna lastnost tekocˇin je, da se ne upirajo deformaciji. Pitotova
cev se najpogosteje uporablja za dolocˇitev hitrosti zracˇnih in vodnih plo-
vil. Imenuje se po francoskemu inzˇenirju Henriju Pitotu, kasnejˇso obliko je
zasnoval francoski znanstvenik Henry Darcy.
2.1 Nacˇelo delovanja
Osnovna Pitotova cev oznacˇuje cev, ki je usmerjena proti smeri toka tekocˇine.
Ker je cev na drugi strani zaprta, se tekocˇina umiri oziroma se njen tok ustavi.
Na tem mestu izmerjeni tlak imenujemo totalni tlak pt. Ob predpostavki,
da je potencialna energija konstantna, lahko z uposˇtevanjem Bernoullijeve
enacˇbe zapiˇsemo
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 pt je totalni tlak z enoto Pa,
 ps je staticˇni tlak z enoto Pa,
 ρ je gostota tekocˇine z enoto kg
m3
.






Staticˇni tlak ps se obicˇajno meri na eni ali obeh straneh plovila. Zaradi
varnosti je lahko pomozˇni sistem merjenja staticˇnega tlaka, ki sicer ni tocˇen,
namesˇcˇen tudi v notranjosti plovila. Pitot-Prandtlova cev (glej sliko 2.1)
zdruzˇuje merjenje totalnega in staticˇnega tlaka z uporabo dodatne cevi, ki
lezˇi pravokotno na smer toka tekocˇine.
Slika 2.1: Pitot-Prandtlova cev
2.2 Merske napake in napake sistema
Napake merjenja se pojavijo zaradi razlicˇnih fizikalnih pogojev. Ob spremem-
bah temperature in tlaka v atmosferi se lahko spremeni gostota tekocˇine, kar
negativno vpliva na koncˇni rezultat. Pri visokih hitrostih oziroma viˇsinah se
pojavi stisnjenost tekocˇine, kar je prav tako potrebno uposˇtevati in temu pri-
merno prilagoditi izracˇun. Do napacˇnih meritev lahko pride tudi pri nenadni,
zelo hitri spremembi naklona plovila.
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Led, insekti ali predmeti lahko Pitotovo cev zamasˇijo, kar mocˇno ogrozi
varnost predvsem v primeru letenja. Cˇeprav je na primer pri dvigu letala
hitrost enakomerna, bo zamasˇena Pitotova cev napacˇno oznacˇevala povecˇanje
hitrosti. Podobno pri spustu namesto povecˇanja hitrosti prikazˇe pojemek
hitrosti. V obeh primerih je napacˇna informacija lahko razlog strmoglavljenja
letala. Vsa letala morajo iz teh razlogov imeti sisteme, ki Pitovo cev nadzirajo
in jo v primeru nizkih temperatur dodatno ogrevajo [4].
2.3 Umerjanje Pitotove cevi
Pitotove cevi novih modelov letal, ki so spremenjene oblike in jih zˇelimo cer-
tificirati, je potrebno umeriti in s tem pokazati, da motnje zracˇnega pretoka
v okolici letala ne vplivajo na natancˇnost meritev.
Slika 2.2: Skica postopka umerjanja Pitotove cevi
Postopek je izveden s pomocˇjo dodatne Pitotove cevi (glej sliko 2.2). Ta
je namesˇcˇena na nastavek, ki sega cˇez nos letala in izven obmocˇja motenj v
zracˇnem pretoku. Dodatna Pitotova cev je namenska in se uporablja le za
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meritve tekom preizkusˇanja posameznega tipa letala. Poleg dveh podatkov-
nih izhodov, ki podajata vrednosti totalnega in staticˇnega tlaka, ima cev sˇe
dva potenciometra, katerih namen je merjenje kota letala glede na zracˇni tok.
Pridobljeni podatki in nadaljni izracˇuni sluzˇijo v namen umeritve Pitotovih
cevi, ki pripadajo letalu.
Poglavje 3
Brezzˇicˇni vmesnik
Razvit je bil sistem za zajemanje in belezˇenje podatkov iz senzorjev Pito-
tove cevi in njihovo prikazovanje v pilotski kabini. Osrednji del brezzˇicˇnega
vmesnika prestavljata razvojni plosˇcˇi STM32F4-Discovery, ki z upravljanjem
brezzˇicˇnih modulov APLHA-TRX433S nadzirata komunikacijo in prenos po-
datkov.
3.1 Vgrajeni sistemi
Vgrajeni sistem je racˇunalniˇski sistem namenjen izvajanju specificˇne funkcije
znotraj vecˇjega mehanskega ali elektricˇnega sistema. Za razliko od oseb-
nih racˇunalnikov vgrajeni sistemi niso dinamicˇni in najvecˇkrat ne omogocˇajo
vecˇje spremembe namembnosti, kar nakazuje njihovo najvecˇjo prednost. Odli-
kujejo se po nizˇji porabi elektricˇne energije in mozˇnosti optimizacije. Poleg
glavne procesorske enote lahko vsebujejo mikroprocesorje in procesorje digi-
talnih signalov.
3.2 Arhitektura ARM
Procesorske arhitekture ARM (ang. Advanced RISC Machine, Acorn RISC
Machine pred tem) predstavljajo teoreticˇne resˇitve in nacˇrte izdelave RISC
7
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(ang. Reduced Instruction Set Computer) procesorjev podjetja ARM Hol-
dings. Njihova glavna dejavnost je prodaja IP (ang . Intellectual Property)
jeder, katera se uporabljajo pri izdelavi FPGA (ang. Field Programmable
Gate Array) in ASIC (ang. Application-Specific Integrated Circuit) vezij, tj.
mikrokontrolerjev in procesorjev, in se ne ukvarjajo z dejansko proizvodnjo
cˇipov. Najuspesˇnejˇsa implementacija ARM jedra je ARM7TDMI z vecˇ kot
nekaj sto milijoni prodanih cˇipov. Naravnanost k majhnemu sˇtevilu uka-
zov procesorjev ARM zahteva uporabo veliko manjˇsega sˇtevila tranzistorjev,
kot jih najdemo v obicˇajnih racˇunalnikih. Prednost opisanega pristopa so
zmanjˇsani strosˇki izdelave, manjˇse oddajanje toplote in manjˇsa poraba elek-
tricˇne energije [1]. Vse to so zˇeljene lastnosti pri izdelavi lahkih, prenosnih
naprav, npr. pametnih telefonov in tablic. Poenostavljena zgradba in po-
sledicˇna preprostost izvedbe podjetjem tako omogocˇa izdelavo varcˇnih SOC
(System On Chip) komponent za uporabo v vgrajenih sistemih.
3.3 Razvojna plosˇcˇa STM32F4-Discovery
Razvojni sistem STM32F4-Discovery (glej sliko 3.1) vkljucˇuje mikrokrmil-
nik STM32F407VGT6. Za izracˇune skrbi visoko zmogljivo procesorsko jedro
ARM®Cortex-M4 z majhnim sˇtevilom ukazov (RISC, ang. Reduced In-
struction Set Computer). Procesor ukaze izvaja s hitrostjo do 168 MHz, za
naslavljanje pomnilniˇskega prostora pa se uporablja 32 bitov. Pri racˇunanju
uporablja samostojno enoto za racˇunanje s sˇtevili predstavljenimi v plavajocˇi
vejici (ang. Floating Point Unit).
Za delo je na voljo 1MB delovnega pomnilnika Flash, 192KB delov-
nega pomnilnika SRAM (ang. Static Random-Access Memory) in do 4KB
pomozˇnega pomnilnika SRAM [9]. Mikrokrmilnik poleg dveh krmilnikov
DMA (ang. Direct Memory Access) omogocˇa vrsto vhodov, izhodov in
vhodno-izhodnih enot. Povezuje jih z dvema vodiloma APB (ang. Advan-
ced Peripheral Bus), s tremi vodili AHB (ang. Advanced High-Performance
Bus) in z 32-bitno matriko, ki omogocˇa povezavo vecˇ vodil AHB. Vse naprave
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Slika 3.1: Razvojni sistem STM32F4-Discovery
omogocˇajo tri 12-bitne analogno-digitalne pretvornike (ADC, ang. Analog-
To-Digital Converter), dva digitalno-analogna pretvornika (DAC, ang. Digital-
To-Analog Converter), uro, ki meri trenutni cˇas (RTC, ang. Real-Time
Clock), dvanajst splosˇno namenskih 16-bitnih cˇasovnikov s podporo pulzno-
sˇirinske modulacije (PWM, ang. Pulse-Width Modulation), dva splosˇno na-
menska 32-bitna cˇasovnika in generator nakljucˇnih sˇtevil (RNG, ang. Ran-
dom Number Generator). Med napravami je na voljo vecˇ nacˇinov komunika-
cije.
 Tri vodila SPI (ang. Serial Peripheral Interface Bus)
 Dve vodili CAN (ang. Controller Area Network)
 Tri vodila I2C (ang. Inter-Integrated Circuit)
 Dve vodili I2S (ang. Integrated Interchip Sound)
 Dva vmesnika UART (ang. Universal Asynchronous Receiver/Tran-
smitter)
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 Sˇtirje vmesniki USART (ang. Universal Synchronous/Asynchronous
Receiver/Transmitter)
 USB OTG (ang. Universal Serial Bus On-The-Go)
 Vmesnik SDIO (ang. Secure Digital Input Output)
ARM®Cortex-M4 priˇstevamo v zadnjo generacijo Armovih procesor-
kih jeder za uporabo v vgrajenih sistemih. Razvito je bilo v zˇelji po visoko
zmogljivem mikrokrmilniku z majhnim sˇtevilom nozˇic (ang. Pin) in napre-
dnim sistemom za upravljanje s prekinitvami. Ob tem ga dodatno odlikuje
nizka poraba elektricˇne energije.
3.3.1 Krmilnik vektorskih prekinitev
Krmilnik za delo z gnezdenimi vektorskimi prekinitvami (NVIC, ang. Ne-
sted Vectored Interrupt Controller) podpira do 240 prekinitev, katerim lahko
dolocˇimo in dinamicˇno spreminjamo 256 razlicˇnih stopenj pomembnosti. Glavno
procesorsko jedro in krmilnik NVIC sta izjemno blizu, kar omogocˇa majhno
zakasnitev pri obravnavanju prekinitev in mozˇnost resˇevanja prekinitev, ki
prispejo pozno.
Prekinitve in notranje prekinitve oziroma izjeme so vektorske, zato vsaki
prekinitvi pripada tocˇno dolocˇen in nespremenljiv prekinitveni vektor [2].
Prekinitveni vektor oznacˇuje naslov pomnilniˇske besede v naslovnem pro-
storu glavnega pomnilnika in kazˇe na prvi ukaz prekinitveno servisnega pod-
programa. Uporabljeni mikrokrmilnik omogocˇa 82 prekinitvenih vhodov,
katere se lahko poljubno omogocˇi oziroma onemogocˇi. Vsakemu vhodu lahko
dolocˇimo eno izmed 16 stopenj prednosti.
3.3.2 Splosˇno namenske vhodno-izhodne enote
Vsaka splosˇno namenska vhodno-izhodna enota (GPIO, ang. General Pur-
pose Input/Output) ima sˇtiri 32-bitne nastavitvene registre (GPIOx MODER,
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GPIOx OTYPER, GPIOx OSPEEDR in GPIOx PUPDR), dva 32-bitna po-
datkovna registra (GPIOx IDR in GPIOx ODR), 32-bitni register za nasta-
vljanje oziroma brisanje vrednosti (GPIOx BSRR), 32-bitni register za zakle-
panje (GPIOx LCKR) in dva 32-bitna registra (GPIOx AFRH and GPIOx AFRL)
AF (ang. Alternative Function) [8]. Ima 16 vhodnih oziroma izhodnih nozˇic,
s katerimi lahko upravljamo in jim nastavljamo lastnosti, kot so hitrost, upor
za dvig ali spust nivoja, stanje in druge.
3.3.3 Mozˇnosti uporabe
Druzˇina mikrokrmilnikov STM32F407VG oznacˇuje vrsto naprav oziroma ra-
zvojnih sistemov z razlicˇnimi sˇtevili nozˇic in vhodno-izhodnimi enotami, ki




 Digitalni racˇunalniki, namenjeni avtomatizaciji elektromehanicˇnih pro-
cesov, npr. strojev v industriji (PLC, ang. Programmable Logic Con-
troller)
 Nadzor aplikacij
 Upravljanje s stroji v medicini
 Opticˇni cˇitalci in tiskalniki
 Brezzˇicˇni vmesniki
 Nadzor pogonskih motorjev
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3.4 Modul za brezzˇicˇno komunikacijo ALPHA-
TRX433S
Brezzˇicˇno posˇiljanje in sprejemanje podatkov je bilo uresnicˇeno z moduloma
za brezzˇicˇno komunikacijo ALPHA-TRX433S (glej sliko 3.2). Brezzˇicˇni mo-
dul odlikujeta predvsem visoka zmogljivost in izjemno nizka poraba elek-
tricˇne energije. V stanju mirovanja se modul ob sprejemu podatkov samo-
dejno prebudi in sprozˇi komunikacijo z mikrokrmilnikom. Mozˇnosti uporabe
vkljucˇujejo brezzˇicˇne varnostne sisteme, signale, ki opozarjajo na napake,
brezzˇicˇne vmesnike nadzora sˇiroke palete naprav, npr. garazˇnih vrat, in bra-
nje in sporocˇanje senzorskih vrednosti.
Podatkovni prenos deluje na nacˇin frekvencˇne modulacije signala FSK
(ang. Frequency-Shift Keying), pri cˇemer odstopanje od sredinske frekvence
predstavlja logicˇno vrednost bita [7]. Prenos lahko dosezˇe hitrosti do 115Kb
na sekundo in se uspesˇno zakljucˇi na razdaljah tudi do 300m. ALPHA-
TRX433S lahko oddaja in sprejema na razlicˇnih frekvencˇnih vrednostih. Ko-
munikacijo smo izvedli na frekvencah 433MHz, 868MHz in 915MHz.
Slika 3.2: Modul za brezzˇicˇno komunikacijo ALPHA-TRX433S
3.4.1 Vmesnik SPI
Komunikacija z razvojnim sistemom STM32F4-Discovery, ki podatke ali spre-
jema ali posˇilja, poteka preko vodila SPI (ang. Serial Peripheral Interface).
Vmesnik SPI opisuje sinhrono serijsko podatkovno povezavo elektronskih na-
prav, ki deluje v dvosmernem nacˇinu. Protokol dolocˇa napravo, ki je nadre-
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Slika 3.3: Signalne linije protokola SPI
jena in komunikacijo prozˇi, in napravo oziroma vecˇ naprav, ki so podrejene.
Pravimo, da protokol deluje na nacˇin gospodar/suzˇenj (ang. Master/Slave).
Uporablja se sˇtiri signalne linije (glej sliko 3.3).
 Nadrejena naprava poslusˇa, podrejena naprava sporocˇa (MISO, ang.
Master Input Slave Output).
 Nadrejena naprava sporocˇa, podrejena naprava poslusˇa (MOSI, ang.
Master Output Slave Input).
 Urin takt, ki ga oddaja gospodar (CLK ali SCK, ang. Clock).
 Izbira naprave, s katero zˇeli gospodar vzpostaviti povezavo (SS, ang.
Slave Select). Signal je aktiven v nizkem stanju.
3.4.2 Sprejemanje in posˇiljanje podatkov ter nastavi-
tve
Z modulom ALPHA-TRX433S upravljamo izkljucˇno s pisanjem in istocˇasnim
branjem 16-bitnih vrednosti. Vsi ukazi so iste dolzˇine, pri cˇemer najpomemb-
nejˇsih osem bitov (bit 15 - bit 8) najvecˇkrat enolicˇno dolocˇa izbiro ukaza,
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ostalih osem bitov pa informacijo oziroma nastavitev, ki jo zˇelimo z ukazom
uresnicˇiti.
Frekvencˇno obmocˇje in nacˇin delovanja
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 el ef b1 b0 x3 x2 x1 x0
S spreminjanjem logicˇnih vrednosti bitov b1 in b0 izbiramo frekvencˇno
obmocˇje. Nastavljeni bit el omogocˇi register za posˇiljanje (TX), nastavljeni
bit ef pa omogocˇi delovanje vmesnega pomnilnika (ang. Buffer) vrste FIFO
(ang. First In First Out) v nacˇinu delovanja sprejemanja podatkov.
Poraba elektricˇne energije
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 0 0 0 0 1 0 er ebb et es ex eb ew dc
Z nastavitvijo bita er vklopimo nacˇin sprejemanja podatkov. Nastavljeni
bit et pomeni nacˇin oddajanja podatkov. Bit ew skrbi za vklop cˇasovnika,
ki brezzˇicˇni modul samodejno prebudi iz stanja mirovanja.
Frekvenca delovanja
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 1 0 f11 f10 f9 f8 f7 f6 f5 f4 f3 f2 f1 f0
Nastavljanje logicˇnih vrednosti bitov f11-f0 nam omogocˇa vecˇjo na-
tancˇnost frekvence delovanja modula. Cˇe je izbrana zacˇetna frekvenca 433MHz,
lahko vrednost spreminjamo koracˇno po 2.5KHz. V primeru izbrane zacˇetne
frekvence 868MHz je mozˇnost najmanjˇse spremembe 5KHz, pri zacˇetni fre-
kvenci 915MHz pa 7.5KHz.
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Hitrost prenosa podatkov
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 0 0 9 1 1 9 cs r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0
Spreminjanje logicˇnih vrednosti bitov r6-r0 nam omogocˇa izbiro hitrosti pre-








bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 0 1 0 p16 d1 d0 i2 i1 i0 g1 g0 r2 r1 r0
Z brisanjem logicˇne vrednosti bita p16 spreminjamo namembnost 16.
nozˇice modula, ki namesto izhoda VDI (ang. Valid Data Indicator) postane
prekinitveni vhod modula. Nastavljanje bitov d1-d0 vpliva na odzivni cˇas si-
gnalne linije VDI. S spreminjanjem bitov i2-i0 dolocˇamo razpon odstopanja
od sredinske frekvence, pri cˇemer sˇe sprejemamo podatke. Nastavitve bitov
g1-g0 predstavljajo mozˇnost ojacˇitve signala (LNA, ang. Low Noise Gain) v
okolju z motnjami.
Nizkoprepustni oziroma visokoprepustni filter
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 0 0 0 0 1 0 al ml 1 s 1 f2 f1 f0
S spreminjanjem logicˇne vrednosti bita s izbiramo tip filtra, ki ga zˇelimo
uporabiti. Logicˇna nicˇla predstavlja digitalni filter, logicˇna enica pa analogni
filter RC (ang. Resistor–Capacitor). Frekvencˇna prepustnost se nastavlja z
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zunanjo vezavo kondenzatorja. Z bitoma f1 in f0 dolocˇamo mejne vrednosti
prepoznavanja kvalitete podatkov (DQD, ang. Data Quality Detector).
Vrsta FIFO in ponastavitev modula
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 f3 f2 f1 f0 0 al ff dr
Z nastavljanjem bitov f3-f0 dolocˇimo sˇtevilo zahtevanih podatkovih bi-
tov, pri cˇemer se prozˇi prekinitev in zahteva po branju podatkov. Logicˇna
enica bita al pomeni, da se za izpolnjen pogoj prozˇenja prekinitve uposˇteva
tudi bite, ki pripadajo postopku usklajevanja oziroma sinhronizacije tekom
komunikacije. Vrednost bita sp dolocˇa dolzˇino postopka usklajevanja, pri
cˇemer logicˇna enica pomeni, da je za sinhronizacijo potreben je 1B podat-
kov. Dolocˇitev bita ff pomeni, da bo vrsta FIFO omogocˇena sˇele po uspesˇno
opravljeni sinhronizaciji. Nastavljeni bit dr onemogocˇi ponastavitveni nacˇin
delovanja modula v primeru nepricˇakovane spremembe napetosti (600mV).
Podatkovni vzorec postopka sinhronizacije
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Nastavljanje oziroma brisanje bitov b7-b0 nam omogocˇa spreminjanje po-
datkovnega vzorca bitov uporabljenega tekom postopka sinhronizacije.
Branje podatkov iz vrste FIFO
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukaz pomeni branje podatkov, ki po prozˇenju prekinitve cˇakajo v vrsti
FIFO.
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Samodejna izbira frekvence
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 0 0 0 1 0 0 a1 a0 rl1 rl0 st fi oe en
Z ukazom izbiro frekvence prepustimo sistemu. Z bitoma rl1 in rl0 na-
stavimo dovoljene mejne vrednosti.
Nastavitve oddajnika
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 0 1 1 0 0 mp m3 m2 m1 m0 0 p2 p1 p0
Z nastavljanjem oziroma brisanjem bitamp dolocˇimo polarnost frekvencˇne
modulacije signala. S spreminjanjem logicˇnih vrednosti bitov m3-m0 nasta-
vimo frekvencˇno odstopanje od sredinske frekvence. To lahko zajema vre-
dnosti od 15KHz do 240KHz. Dolocˇanje bitov p2-p0 vpliva na oddajno mocˇ
posˇiljanja podatkov z enoto dBm.
Posˇiljanje podatkov
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 1 1 1 0 0 0 t7 t6 t5 t4 t3 t2 t1 t0
Z ukazom v register za posˇiljanje zapiˇsemo 1B podatkov in jih brezzˇicˇno
prenesemo.
Cˇasovnik in stanje mirovanja
Z nastavljanjem bitov m7-m0 in bitov r4-r0 dolocˇimo cˇasovno okno v ms, po
preteku katerega cˇasovnik modul prebudi iz stanja mirovanja. Ob koncu vsa-
kega obhoda cˇasovnega okna je potrebno nastaviti in brisati logicˇno vrednost
bita et.
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bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 1 r4 r3 r2 r1 r0 m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0
T = M ∗ 2R (3.2)
Zaznavanje nizkega nivoja elektricˇne energije baterije in delilnik
izhodne ure
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 0 0 0 0 0 0 d2 d1 d0 0 v3 v2 v1 v0
S spreminjanjem logicˇnih vrednosti bitov v4-v0 dolocˇimo mejhno vrednost
napetosti, ob kateri se prozˇi opozorilo o nizkem nivoju elektricˇne energije
uporabljene baterije. Dolocˇanje bitov d2-d0 pomeni frekvenco izhodne ure z
enoto MHz. Ta obsega vrednosti od 1MHz do 10MHz.
Branje statusnega registra
bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 x x x x x x x x x x x x x x x
Ukaz za branje in istocˇasno brisanje vecˇjega dela statusnega registra se
kot edini zacˇne z logicˇno vrednostjo 0. Modul odgovor vrne preko SDO (ang.
SPI Data Output) oziroma MISO signalne linije (glej sliko 3.4). Postavitev
bitov 15-10 istocˇasno prozˇi izhodni prekinitveni signal, ki ga lahko zaznamo
na nIRQ nozˇici modula in ga oznacˇuje logicˇna nicˇla.
Nastavljeni bit 15 pomeni, da je oddajnik pripravljen na posˇiljanje nasle-
dnjega zaporedja podatkov oziroma, cˇe modul deluje v nacˇinu sprejemanja,
da so podatki v vrsti FIFO pripravljeni na branje. Logicˇna enica bita 14
oznacˇuje stanje modula po ponastavitvi sistema. Cˇe je nastavljen bit 13,
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Slika 3.4: Branje statusnega registra
pomeni, da je posˇiljanje podatkov hitrejˇse od pisanja podatkov v register
za posˇiljanje (ang. Register Under Run). V nacˇinu sprejemanja podatkov,
nastavljeni bit 13 pomeni, da je bilo sprejetih vecˇ podatkov, kot jih podpira
vrsta FIFO. Logicˇna enica bita 12 oznacˇuje prekinitev cˇasovnika, ki skrbi
za bujenje modula iz stanja mirovanja. Nastavljeni bit 11 oznacˇuje vhodno
prekinitveno zahtevo, ki jo modulu posˇlje mikrokrmilnik. Logicˇna enica bita
10 pomeni nizek nivo elektricˇne energije uporabljene baterije. Bit 9 oznacˇuje
izpraznjeno vrsto FIFO, bit 6 pa sprejemanje podatkov, ki ustrezajo nasta-
vljenim zahtevam kvalitete.
3.4.3 Povezave nozˇic modula
Modul vkljucˇuje 14 nozˇic (glej sliko 3.5). Vecˇino teh je potrebno upravljati,
nekaj pa jih glede na izbran nacˇin delovanja modula lahko zanemarimo.
 VDD (zahtevano) - Napajalna napetost od 2.2V do 3.8V.
 GND (zahtevano) - Ozemljitev
 nRES (zahtevano) - Vhodni signal, ki je aktiven ob nastavitvi logicˇne
nicˇle. Cˇe zˇelimo, da modul deluje in se ne ponastavlja, mora biti vhod
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nastavljen na logicˇno enico.
 nINT/VDI (poljubno) - Nozˇica lahko deluje kot izhod, ki opozarja na
ustreznost sprejetih podatkov. Kot vhod oznacˇuje vhodno prekinitveno
zahtevo.
 nIRQ (poljubno) - Izhodni prekinitveni signal
 SDI (zahtevano) - Vhodna podatkovna linija oziroma signal MOSI
 SDO (zahtevano) - Izhodna podatkovna linija oziroma signal MISO
 SCK (zahtevano) - Urin takt, ki ga oddaja mikrokrmilnik in skrbi za
komunikacijo SPI.
 nSEL (zahtevano) - Signal protokola SPI za izbiro naprave
Slika 3.5: Prikaz nozˇic modula
 FSK/DATA/nFFS (poljubno, sicer zahteva 10KΩ upor za spust nivoja)
- Odvisno od nacˇina uporabe modula lahko predstavlja vhodni signal
podatkov, ki jih zˇelimo poslati, izhodni signal podatkov, ki smo jih
sprejeli, ali izbiro vrste FIFO.
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 DCLK/CFIL/FFIT (poljubno) - Odvisno od nacˇina uporabe modula
lahko predstavlja podatkovno uro, ko vrsta FIFO ni uporabljena, pove-
zavo za zunanji kondenzator, ali oznacˇuje, da so podatki v vrsti FIFO
pripravljeni na branje.
 CLK (poljubno) - Izhodni urin takt
 ANT (zahtevano) - Povezava, na katero vezˇemo anteno.
Nacˇini uporabe
Za nadzor in brezzˇicˇni prenos podatkov so vedno uporabljene le signalne
linije nSEL, SCK, SDI in SDO, pri cˇemer se SDO nozˇica uporablja tudi kot
izhodni prekinitveni signal, ki mikrokrmilnik v nacˇinu sprejemanja podatkov
opozori na prekinitvene zahteve v povezavi vrste FIFO.
Cˇe zˇelimo prenos pohitriti, lahko uporabimo dodatne vhodne oziroma
izhodne nozˇice. Najhitrejˇsi nacˇin prenosa podatkov vkljucˇuje izhod FFIT
in vhodno linijo nFFS ter omogocˇa neposredni dostop do podatkov v vrsti
FIFO.
3.5 Zaslon LCD QY-1602A in senzor za dolocˇitev
oddaljenosti GP2Y0
Namesto Pitove cevi in Pipistrelovega instrumenta P500, ki sta sicer del
brezzˇicˇnega vmesnika, smo za potrebe diplomskega dela uporabili senzor
razdalj GP2Y0, prikaz podatkov pa smo s pomocˇjo zˇe napisane program-
ske knjizˇnice izvedli na zaslonu LCD QY-1602A (glej sliko 3.6).
Zaslon prikazuje 16 znakov v vsaki izmed dveh vrstic. Na voljo sta dva
nacˇina uporabe, pri cˇemer je razlika izkljucˇno v hitrosti izpisa. Odlocˇili smo
se za nacˇin delovanja, ki uporablja sˇtiri izmed osmih podatkovnih signalnih
linij, pocˇasnejˇsi pa je zaradi potrebe dveh dostopnih ciklov tekom enega izpisa
[5]. Nudi mnozˇico znakov ASCII 7 na naslovih od 0x20 do 0x7f, tej pa sledi
razsˇirjen nabor znakov na naslovih od 0x80 do 0xff (glej sliko 3.7).
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Slika 3.6: Zaslon QY-1602A
Slika 3.7: Znaki, ki jih zaslon lahko prikazˇe.
Poleg sˇtirih podatkovnih nozˇic (11-14) zaslon za delovanje potrebuje 5V
napajanje in ozemljitev. Enako napajanje namenimo osvetlitvi naprave in
10KΩ potenciometru, ki je vezan na tretjo nozˇico naprave in skrbi za spre-
minjanje kontrasta. Nozˇica 4 dolocˇa izbiro registra (ang. Register Select).
Uporablja se za izbiro podatkovnega ali ukaznega nacˇina delovanja. Nozˇica
5, katere uporaba je poljubna, nakazuje, da je zaslon bodisi zaseden bodisi
pripravljen na nov prenos podatkov. Cˇe je ne uporabljamo, je zahtevana oze-
mljitev nozˇice. Nozˇica 6 oznacˇuje signalno linijo, ki sprovede branje oziroma
pisanje podatkov.
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Senzor za dolocˇitev oddaljenosti (PSD, ang. Position Sensitive Device)
GP2Y0 za delovanje uporablja infrardecˇe valovanje oziroma svetlobo in je
natancˇen na razdaljah od 20cm do 120cm [10]. Zahteva napajanje 5V, oze-
mljitev in vkljucˇuje izhodno nozˇico. Podatek o izmerjeni razdalji v mersko
enoto pretvorimo s pomocˇjo analogno-digitalnega pretvornika.
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Poglavje 4
Izvedba in programska koda
Programsko kodo smo pripravili v razvijalskem okolju IAR Embedded Wor-
kbench. Za potrebe diplomskega dela je bila ustrezna zastonjska licenca, ki
je sicer omejena z velikostjo projekta. Razvijalsko okolje je vodilno v svetu
C/C++ prevajalnikov in razhrosˇcˇevalnih orodij pri delu z 8-, 16- in 32-bitnimi
procesorji in nudi podporo sˇtevilnim proizvajalcem razvojnih sistemov ozi-
roma mikrokrmilniˇskih racˇunalnikov.
Brezzˇicˇni vmesnik predstavljata dve nepovezani plosˇcˇi (glej sliko 4.1).
Desni del sistema oznacˇuje oddajnik, kjer je z belo barvo oznacˇena razvojna
plosˇcˇa STM32F4-Discovery. Z rdecˇo barvo je oznacˇen senzor za dolocˇitev od-
daljenosti, z zeleno barvo pa modul ALPHA-TRX433S, ki skrbi za brezzˇicˇno
komunikacijo.
Plosˇcˇa na levi predstavlja sprejemnik sistema. Z belo barvo je oznacˇena
razvojna plosˇcˇa, ki upravlja z brezzˇicˇnim modulom in prejete podatke izpiˇse
na zaslon. Z modro barvo je oznacˇen zaslon LCD, z rumeno barvo pa je
oznacˇen potenciometer, s katerim nadziramo kontrast prikaza na zaslonu.
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Slika 4.1: Shema sistema
4.1 Uporaba senzorja za dolocˇitev
oddaljenosti
V namen izpopolnjenosti sistema smo za postopek branja in pretvorbe analo-
gne vrednosti senzorja uporabili krmilnik DMA (ang. Direct Memory Access),
enega izmed nacˇinov optimizacije vhodno-izhodnega dela racˇunalnika. Kr-
milnik poskrbi za delo z vhodno-izhodnimi napravami in jim omogocˇi dostop
do glavnega pomnilnika brez obremenjevanja glavne procesorske enote, ki
lahko v tem cˇasu opravlja druga dela. Izboljˇsava bi bila potrebna v primeru,
cˇe bi uporabljali vecˇ naprav.
Po inicializaciji in zacˇetni nastavitvi krmilnika DMA z ukazom
ADC SoftwareStartConv(ADC3) pricˇnemo analogno-digitalno pretvorbo na
izhodu senzorja izmerjene napetosti. Uporabljena programska koda, ki sicer
ni vkljucˇena, je bila uresnicˇena s pomocˇjo primera vkljucˇenega v razvojno
okolje. Vrednosti se shranjujejo na pomnilniˇski naslov ADC3 DR ADDRESS,
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ki je naslovljen v funkciji ADC3 CH12 DMA Config().
1 #de f i n e ADC3 DR ADDRESS ( ( u in t 32 t ) 0x4001224C )
2 #de f i n e t r e sho l d 70
3 #de f i n e s i z e 10
4
5 void ADC3 CH12 DMA Config ( ) ;
6 IO u in t 16 t ADC3ConvertedValue [ 1 ] ;
7
8 i n t main ( void ) {
9 ADC3 CH12 DMA Config ( ) ;
10 ADC SoftwareStartConv (ADC3) ;
11 }
Razvit je bil algoritem, ki je izlocˇeval ektremne vrednosti pretvorb, vendar
zaradi zelo enakomernega delovanja senzorja ni potreben. V neskoncˇni zanki
nato preverjamo ali novo izmerjena vrednost od prejˇsnje odstopa za vecˇ,
kot je dolocˇena vrednost oznake treshold. Rezultat pred posˇiljanjem paketa
pretvorimo v centimetre.
1 whi le (1 ) {
2 now = ADC3ConvertedValue [ 0 ] ;
3 i f (now > l a s t ) {
4 i f (now − l a s t > t r e sho l d ) {
5 l a s t = now ;
6 // p o s l j i
7 now = 0 − ( 1 . 5 + 0.01715 * now * 0 . 9 ) + 38 ;
8 i f (now <= 1 | | now > 255) {
9 now = 1 ;
10 }
11 send packet (now) ;
12 }
13 }
14 e l s e {
15 i f ( l a s t − now > t r e sho l d ) {
16 l a s t = now ;
17 // p o s l j i
18 now = 0 − ( 1 . 5 + 0.01715 * now * 0 . 9 ) + 38 ;
19 i f (now <= 1 | | now > 255) {
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20 now = 1 ;
21 }
22 send packet (now) ;
23 }
24 }
25 delay (200000) ;
26 }
4.2 Brezzˇicˇna komunikacija in nadzor modu-
lov ALPHA-TRX433S
Najvecˇ dela je bilo vlozˇenega v programski del vzpostavitve uspesˇne brezzˇicˇne
komunikacije. Eden glavnih razlogov je povrsˇno napisana dokumentacija
proizvajalca uporabljenih modulov, pri cˇemer je velika vecˇina primerov, ki so
zˇe na voljo, napisanih v zbirnem jeziku.
Brezzˇicˇno komunikacijo zacˇnemo z inicializacijo nozˇic in cˇasovnika ra-
zvojnega sistema. Nadaljujemo z nastavitvami, ki so potrebne za krmiljenje
modulov po protokolu SPI. Po krajˇsi zakasnitvi briˇsemo statusni register
modula in izvedemo potrebno inicializacijo, pri cˇemer dolocˇimo, ali modul
podatke oddaja ali sprejema.
1 #inc lude ” stm32f4xx . h”
2 #de f i n e t r e sho l d 70
3 #de f i n e s i z e 10
4
5 SPI and GPIO Init ( ) ;
6 init TIM4 OC () ;
7 delay (100000) ; //100 ms
8 send CMD(0 x0000 ) ;
9 i n i t modu l e (1 ) ;
Sledi primer inicializacije in nastavitve ene izmed nozˇic uporabljene v
namen komunikacije SPI.
1 void SPI and GPIO Init ( ) {
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2 GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure ;
3 /* Omogoci SCK, MOSI in MISO GPIO uro */
4 RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA , ENABLE) ;
5
6 /* Nastavi noz i co GPIO za i z b i r o naprave , k i pos lu sa */
7 GPIO InitStructure . GPIO Pin = GPIO Pin 8 ;
8 GPIO InitStructure .GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
9 GPIO InitStructure .GPIO OType = GPIO OType PP ;
10 GPIO InitStructure . GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz ;
11 GPIO Init (GPIOA, &GPIO InitStructure ) ;
12 GPIO SetBits (GPIOA, GPIO Pin 8 ) ;
13 }
Urin takt cˇasovnika je 84MHz. Cˇe zˇelimo meriti cˇas ene mikrosekunde,
moramo urin takt najprej deliti, nato pa nastaviti register ARR. Cˇasovnik
nato s spremenjeno frekvenco sˇteje do vrednosti registra ARR in sˇtetje pona-
vlja. Ko je v registru CRR zapisana vrednost dosezˇena, se nastavi zastavica
uporabljenega kanala in nas opozori na izbrano cˇasovno zakasnitev. V pred-
stavljenem primeru urin takt delimo s sˇtevilom 1, vrednost registra ARR pa
je 84. V cˇasu ene sekunde se zastavica torej postavi milijonkrat.
1 void init TIM4 OC () {
2 TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure ;
3 TIM OCInitTypeDef TIM OCInitStructure ;
4 // vklopimo uro APB1 za TIM4
5 RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM4 , ENABLE) ;
6
7 TIM TimeBaseStructure . TIM Period = 84 ; // TIM4 ARR
8 TIM TimeBaseStructure . TIM Prescaler = 0 ; // d e l i t e l j
9 TIM TimeBaseStructure . TIM ClockDivision = TIM CKD DIV2 ;
10 TIM TimeBaseStructure . TIM CounterMode = TIM CounterMode Up ;
11 TIM TimeBaseInit (TIM4, &TIM TimeBaseStructure ) ;
12
13 TIM OCInitStructure .TIM OCMode = TIM OCMode Toggle ;
14 TIM OCInitStructure . TIM OutputState = TIM OutputState Enable ;
15 TIM OCInitStructure . TIM OCPolarity = TIM OCPolarity High ;
16
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17 // nastavimo vrednost r e g i s t r a CCR v ’prvem ’ kanalu
18 TIM OCInitStructure . TIM Pulse = 84 ;
19 TIM OC1Init (TIM4, &TIM OCInitStructure ) ;
20
21 TIM Cmd(TIM4,ENABLE) ;
22 }
Zakasnitev je uresnicˇena z uporabo opisanega cˇasovnika. Po branju za-
stavice je le-to potrebno ponastaviti.
1 void de lay ( i n t microseconds ) {
2 i n t counter = 0 ;
3 whi le ( counter < microseconds ) {
4 i f ( TIM GetFlagStatus (TIM4,TIM FLAG CC1) ) {
5 counter++;




V nadaljevanju je predstavljena programska knjizˇnica za upravljanje in
nadzor brezzˇicˇnih modulov. Vsi ukazi mikrokrmilnika se posˇiljajo preko vme-
snika SPI. Zaradi nacˇina delovanja modulov in uporabe le sˇtirih signalnih linij
smo se odlocˇili za programsko realizacijo komunikacije SPI.
Komunikacijo SPI zacˇnemo s posˇiljanjem najpomembnejˇsega izmed 16
bitov ukaza. Obenem beremo vhodno podatkovno linijo MISO in v spremen-
ljivko temp shranjujemo odgovor izbrane naprave, tj. modula. Komunikacijo
zakljucˇimo z nastavljenim izhodom nSEL, ki oznacˇuje konec naslavljanja na-
prave.
1 u in t 16 t send CMD( u in t 16 t cmd) {
2 i n t i ;
3 u in t 16 t temp=0;
4 GPIO ResetBits (GPIOB, GPIO Pin 7 ) ; //SCK−>0
5 GPIO ResetBits (GPIOA, GPIO Pin 8 ) ; //nSEL−>0
6 f o r ( i =0; i <16; i++){ // v s i ukaz i so 16−b i t n i
7 i f (cmd&0x8000 ) {
8 GPIO SetBits (GPIOB, GPIO Pin 5 ) ; //MOSI −> 1
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9 }
10 e l s e {
11 GPIO ResetBits (GPIOB, GPIO Pin 5 ) ; //MOSI −> 0
12 }
13 delay (5 ) ;
14 GPIO SetBits (GPIOB, GPIO Pin 7 ) ; //SCK −> 1
15 delay (5 ) ;
16 temp<<=1;
17 i f ( GPIO ReadInputDataBit (GPIOB, GPIO Pin 4 ) ) { //MISO
18 temp |=0x0001 ;
19 }
20 GPIO ResetBits (GPIOB, GPIO Pin 7 ) ; //SCK −> 0
21 cmd<<=1;
22 }
23 GPIO SetBits (GPIOA, GPIO Pin 8 ) ; //nSEL −> 1
24 re turn ( temp) ;
25 }
Inicializacija oznacˇuje zaporedje poslanih ukazov, s katerimi nastavimo
delovanje modulov.
1 void in i t modu l e ( i n t type ) {
2 GPIO SetBits (GPIOA, GPIO Pin 8 ) ; //nSEL−>1
3 GPIO ResetBits (GPIOB, GPIO Pin 7 ) ; //SCK−>0
4 GPIO ResetBits (GPIOB, GPIO Pin 5 ) ; //MOSI−>0
5 delay (300) ;
6
7 i f ( type == 1) {
8 send CMD(0x80A7) ; // oddajnik
9 }
10 e l s e {
11 send CMD(0 x8067 ) ; // spre jemnik
12 }
13
14 // General I n i t
15 send CMD(0 x8208 ) ; // poraba e l e k t r i c n e e n e r g i j e
16 send CMD(0xA680 ) ; // f r ekvenca de lovanja
17 send CMD(0xC647 ) ; // h i t r o s t prenosa podatkov
32 POGLAVJE 4. IZVEDBA IN PROGRAMSKA KODA
18 send CMD(0x94A0) ; // nas tav i t ev spre jemnika
19 send CMD(0xC2AB) ; // n i zkoprepus tn i oziroma v i sokoprepus tn i
f i l t e r
20 send CMD(0xCA81) ; // vr s ta FIFO in ponastav i t ev modula
21 send CMD(0xCED4) ; // podatkovni vzorec postopka
s i n h r o n i z a c i j e
22 send CMD(0xC4F7) ; // samodejna i z b i r a f r ekvence
23 send CMD(0 x9850 ) ; // na s tav i t ev oddajnika
24 send CMD(0xE000 ) ; // casovnik in s t an j e mirovanja
25 send CMD(0xC800 ) ; // nacin delovanja , k i porabi manj
e l e k t r i c n e e n e r g i j e
26 send CMD(0xC040 ) ; /* zaznavanje n izkega n ivo ja e l e k t r i c n e
27 e n e r g i j e b a t e r i j e in d e l i l n i k izhodne ure */
28 }
Funkcija wait for interrupt() bere podatkovni vhod MISO. Logicˇna enica
oznacˇuje prekinitveno zahtevo in s tem mozˇnost ponovnega posˇiljanja podat-
kov oziroma branje vrste FIFO, cˇe je modul v nacˇinu delovanja posˇiljanja.
1 void wa i t f o r i n t e r r u p t ( ) {
2 GPIO ResetBits (GPIOA, GPIO Pin 8 ) ; // nSEL−>0
3 whi le ( ! GPIO ReadInputDataBit (GPIOB, GPIO Pin 4 ) ) {
4 }
5 }
Tako posˇiljanje kot tudi branje podatkov uresnicˇimo z uporabo enega
izmed ukazov predstavljenih v tretjem poglavju.
1 u in t 16 t read ( void ) {
2 u in t 16 t data ;
3 wa i t f o r i n t e r r u p t ( ) ;
4 data = send CMD(0xB000 ) ;
5 re turn ( data&0x00FF) ;
6 }
1 void wr i t e ( u i n t 8 t abyte ) {
2 wa i t f o r i n t e r r u p t ( ) ;
3 send CMD(0xB800 + abyte ) ;
4 }
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Uspesˇen brezzˇicˇni prenos oziroma posˇiljanje podatkov se zacˇne z nastavi-
tvijo oddajnika in sinhronizacijo, ki je odvisna od nastavitev obeh modulov.
Sprejemnik sinhronizacijske bajte prepozna in jih zavrzˇe. Ob koncu prenosa
podatkov sˇe enkrat posˇljemo prazne bajte in s tem zagotovimo, da se je
prenos vseh podatkov resnicˇno koncˇal.
1 void send packet ( u i n t 8 t data ) {
2 u in t 16 t i ;
3 send CMD(0 x8238 ) ; // na s tav i t ev oddajnika
4 wr i t e (0xAA) ;
5 wr i t e (0xAA) ;
6 wr i t e (0xAA) ;
7 wr i t e (0x2D) ;
8 wr i t e (0xD4) ;
9 f o r ( i =0; i<s i z e ; i++){
10 wr i t e ( data ) ;
11 }
12 wr i t e (0xAA) ;
13 wr i t e (0xAA) ;
14 wr i t e (0xAA) ;
15 wa i t f o r i n t e r r u p t ( ) ;
16 send CMD(0 x8208 ) ;
17 }
Sprejem podatkov prav tako poteka v obliki zaporedja ukazov, ki jih
mikrokrmilnik posˇlje brezzˇicˇnemu modulu. Klic funkcije read() v zanki cˇaka
na prekinitev, ki oznacˇuje uspesˇen sprejem podatkov in zahtevo po branju
vrste FIFO.
1 void r e c e i v e pa ck e t ( ) {
2 u in t 16 t i ;
3 send CMD(0x82C8 ) ; // na s tav i t ev spre jemnika
4 send CMD(0xCA81) ; // omogoci v r s to FIFO
5 send CMD(0xCA83) ; // i z p r a zn i v r s to FIFO
6 f o r ( i =0; i<s i z e ; i++) {
7 tab [ i ]= read ( ) ;
8 }
9 send CMD(0 x8208 ) ;
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10 }
4.3 Prikaz podatkov na zaslonu
Za izpis podatkov na zaslon smo uporabili zˇe pripravljeno knjizˇnico, ki zdruzˇuje
razvojni sistem STM32F4-Discovery in standardni zaslon 2x16 [6]. Po preje-
tju podatkov z enostavnim izracˇunom ASCII vrednosti sˇtevilo pretvorimo v
znakovni zapis in ga posredujemo zaslonu.
1 #inc lude ” stm32f4xx . h”
2 #inc lude ” stm32 ub lcd 2x16 . h”
3 #de f i n e s i z e 10
4
5 i n t main ( void ) {
6 char smth [ 1 3 ] ;
7 u i n t 8 t tab [ s i z e ] ;
8 UB LCD 2x16 Init ( ) ;
9 delay (500000) ;
10 i n i t modu l e (0 ) ;
11 whi le (1 ) {
12 r e c e i v e pa ck e t ( ) ;
13 i n t temp = tab [ 0 ] ;
14 smth [ 3 ] = ( char ) ( temp/10 + 48) ;
15 smth [ 4 ] = ( char ) ( temp%10 + 48) ;
16 UB LCD 2x16 String (1 , 0 , ”Curr . d i s t anc e ” ) ;





V diplomskem delu smo razvili vgrajeni sistem za brezzˇicˇno komunikacijo in
belezˇenje oziroma izpisovanje podatkov. Brezzˇicˇni vmesnik temelji na razvoj-
nem sistemu STM32F4-Discovery in brezzˇicˇnem modulu ALPHA-TRX433S.
Sistem odlikuje visoka zmogljivost, zanesljivost brezzˇicˇnega prenosa podat-
kov in nizka poraba elektricˇne energije. Cˇeprav je bil koncˇni cilj pohitritev in
poenostavitev postopka umerjanja Pitotovih cevi na novih modelih letal, so
mozˇnosti uporabe in nadaljnega razvoja veliko obsezˇnejˇse. Zaradi uporabe
krmilnika DMA je upravljanje vhodno-izhodnih naprav enostavno in hitro.
Iz tega razloga bi izdelano resˇitev lahko uporabili za vrsto merilnih naprav,
ki vkljucˇujejo sˇtevilne senzorje in bi zaradi enostavne komunikacije pridobile
na vrednosti.
Tekom izdelave diplomske naloge smo spoznali nacˇelo delovanja Pitotove
cevi in uporabe le-te v praksi. Podrobno smo preucˇili in opisali razvojno
plosˇcˇo STM32F4-Discovery in brezzˇicˇni modul ALPHA-TRX433S, med ka-
terima komunikacija poteka s pomocˇjo vmesnika SPI. Izvedli smo preizkuse
uspesˇnosti brezzˇicˇnega prenosa podatkov in napisali programsko kodo za upo-
rabo in krmiljenje brezzˇicˇnih modulov. Prav tako smo v namen prikaza de-
lovanja uporabili senzor za dolocˇanje razdalje, ki oddaljenost meri s pomocˇjo
infrardecˇega valovanja.
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